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Rapportnr.  PML  1997-A101 


De  mate  van  bescherming  die  door  een  technisch  goed  werkend  gasmasker  wordt 
geboden  wordt  door  een  aantal  factoren  bepaald: 

•  de  eigenschappen  van  de  filterbus; 

•  de  afdichting  van  het  uitademventiel; 

•  de  afdichting  van  het  masker  op  het  gelaat. 

NBC-maskers  worden  ontworpen  om  aan  een  realistische  geschatte  dreiging  het 
hoofd  te  kunnen  bieden.  Het  FM  12-masker  dat  thans  in  de  Nederlandse  Krijgs- 
macht  wordt  ingevoerd  is  onder  andere  geselecteerd  op  zijn  protectiekenmerken  die 
beantwoorden  aan  eisen  die  direct  zijn  afgeleid  uit  de  NAVO-gasmaskertriptiek.  In 
overeenstemming  met  deze  triptiek  is  in  laboratoriumproeven  getest  hoe  groot  de 
lekkage  is  die  het  FM  12-masker  vertoont.  Hoewel  de  resultaten,  zeker  in  vergelij- 
king  met  andere  maskers,  bevredigend  zijn  bestaat  er  onzekerheid  over  de  vraag  in 
hoeverre  de  geeiste  protectie  onder  praktijkcondities  ook  in  het  veld  gehaald  wordt. 
Deze  vraag  is  een  concreet  geval  van  de  algemene  vraag  naar  de  zogenaamde 
werkplekprotectiefactor  die  in  de  civiele  wereld  vooral  de  laatste  jaren  enig  stof 
doet  opwaaien.  Uit  specifieke  meetprogramma’s  die  de  gasmaskerprotectie  op  de 
feitelijke  werkplek  tot  doel  hadden  blijkt  dat  allerlei  praktijkfactoren  (vermijdbare 
en  onvermijdbare)  een  negatieve  invloed  op  de  protectie  uitoefenen.  Gevolg  is  dat 
men  met  het  probleem  zit  hoeveel  protectie  men  van  een  adembeschermend  middel 
feitelijk  kan  verwachten. 

Er  is  geen  reden  om  aan  te  nemen  dat  de  situatie  met  betrekking  tot  NBC-maskers 
in  een  militaire  context  wezenlijk  anders  is.  Het  lijkt  op  zijn  minst  raadzaam  om  de 
feitelijke  protectie  van  het  FM1 2-masker  concreter  af  te  schatten.  Uit  de  civiele 
noch  de  militaire  wereld  is  een  methode  direct  beschikbaar.  Dit  dwingt  om  een 
geschikte  methode  te  gaan  ontwikkelen. 

Op  verzoek  van  de  DMKL  heeft  het  TNO  Prins  Maurits  Laboratorium  (TNO-PML) 
een  voorstudie  uitgevoerd  naar  de  mogelijkheid  om  de  protectiefactor  te  velde 
onder  realistische  draagomstandigheden  continue  te  meten.  Dit  zou  meer  inzicht 
geven  in  de  bescherming  die  de  gasmaskerdrager  werkelijk  ondervindt  en  kan 
leiden  tot  het  identificeren  van  de  oorzaken  en  factoren  die  de  hoogste  risico’s 
opleveren. 

Allereerst  werd  een  aantal  eisen  en  wensen  geformuleerd  waaraan  de  te  gebruiken 
apparatuur  moet  voldoen.  Vervolgens  werden  de  bestaande  methoden  geevalueerd 
voor  wat  betreft  de  toepasbaarheid  in  dit  specifieke  project. 
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Allereerst  werd  een  aantal  eisen  en  wensen  geformuleerd  waaraan  de  te  gebruiken 
apparatuur  moet  voldoen.  Vervolgens  werden  de  bestaande  methoden  geevalueerd 
voor  wat  betreft  de  toepasbaarheid  in  dit  specifieke  project. 

Uit  deze  studie  is  gebleken  dat  er  geen  kant  en  klare  methode  is  om  de  protectie- 
factor  te  velde  continu  te  kunnen  meten.  De  meest  belovende  methoden  zijn  het 
meten  van  de  protectiefactor  door  middel  van  het  gebruik  van  de  Portacount,  dan 
wel  metingen  met  ultrasoon  geluid. 

De  eerste  methode  is  zover  ontwikkeld  dat  het  goed  mogelijk  lijkt  er  een  methode 
mee  te  ontwerpen  voor  de  meting  van  de  protectiefactor  te  velde.  De  methode  met 
behulp  van  geluid  dient  nog  op  haar  bruikbaarheid  te  worden  beproefd  in  een 
studiefase. 
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Samenvatting 


Tot  op  heden  werden  de  protectiefactoren  van  het  FM  12-masker  meestal  gemeten 
onder  laboratoriumomstandigheden  waarbij  vanzelfsprekend  de  mogelijkheden  om 
een  praktijksituatie  na  te  bootsen  beperkt  zijn.  Uit  de  literatuur  is  bekend  dat 
protectiefactoren,  gemeten  onder  min  of  meer  ideale  laboratoriumcondities,  een  te 
optimistisch  beeld  geven  van  de  protectie  in  de  praktijksituatie.  De  protectiefacto¬ 
ren  kunnen  in  de  praktijk  belangrijk  lager  zijn. 

Op  verzoek  van  de  DMKL  heeft  het  TNO  Prins  Maurits  Laboratorium  (TNO- 
PML)  een  voorstudie  uitgevoerd  naar  de  mogelijkheid  om  de  protectiefactor  te 
velde  continu  te  meten  onder  realistische  draagomstandigheden.  Dit  zou  meer 
inzicht  geven  in  de  bescherming  die  de  gasmaskerdrager  werkelijk  ondervindt  en 
kan  leiden  tot  het  identificeren  van  de  oorzaken  en  factoren  die  de  hoogste  risico’s 
opleveren. 

Allereerst  werd  een  aantal  eisen  en  wensen  geformuleerd  waaraan  de  te  gebruiken 
apparatuur  moet  voldoen.  Vervolgens  werden  de  bestaande  methoden  geevalueerd 
voor  wat  betreft  de  toepasbaarheid  in  dit  specifieke  project. 

Uit  deze  studie  is  gebleken  dat  er  geen  kant  en  klare  methode  is  om  de  protectie¬ 
factor  te  velde  continu  te  kunnen  meten.  De  meestbelovende  methoden  zijn  het 
meten  van  de  protectiefactor  met  de  Portacount  dan  wel  via  ultrasoon  geluid. 

De  eerste  methode  is  zover  ontwikkeld  dat  het  goed  mogelijk  lijkt  er  een  methode 
mee  te  ontwerpen  voor  de  meting  van  de  protectiefactor  te  velde.  De  methode  met 
behulp  van  geluid  dient  nog  op  zijn  bruikbaarheid  te  worden  beproefd  in  een 
studiefase. 
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1  Inleiding 


De  bescherming  die  door  een  gasmasker  wordt  geboden,  onder  andere  tot  uiting 
komend  in  de  zogenaamde  protectiefactor,  wordt  voomamelijk  bepaald  door  de 
volgende  factoren: 

•  de  filtratie-  en  adsorptie-eigenschappen  van  de  filterbus; 

•  de  afdichting  van  het  uitademventiel; 

•  de  afdichting  van  het  masker  op  het  gelaat. 

De  gelaatslek  van  een  gegeven  masker/dragercombinatie  wordt  bei'nvloed  door: 

•  het  uitvoeren  van  bewegingen  waardoor  het  masker  op  het  gelaat  beweegt; 

•  fysieke  inspanning; 

•  een  (on)juiste  afstelling  van  het  bandenstel  van  het  masker  en  de  positie  op  het 
gelaat; 

•  klimatologische  omstandigheden. 

Van  de  genoemde  factoren  wordt  de  gelaatslekkage  als  een  van  de  belangrijkste 
oorzaken  van  verminderde  bescherming  beschouwd.  Het  is  ook  de  lekkage  die  het 
moeilijkst  in  een  laboratorium  valt  na  te  bootsen. 

De  protectiefactoren  van  vier  verschillende  typen  maskers  werden  in  1992/1993  in 
het  kader  van  het  project  ‘Vervanging  van  het  gasmasker  C3,  3e  fase’  bepaald  [1]. 
Met  behulp  van  de  Portacount  werd  vastgesteld  dat  de  bescherming  van  de  militair 
vaak  lager  was  dan  op  basis  van  laboratoriumonderzoek  werd  verwacht.  Gemid- 
deld  over  de  vier  typen  maskers  genomen  voldeed  bij  20%  van  de  militairen  de 
bescherming  niet  aan  de  eis.  In  1997  is  de  uiteindelijke  versie  van  het  AVON 
FM12  masker  binnen  de  Krijgsmacht  geintroduceerd;  op  dit  moment  worden  de 
operationele  eenheden  hiermee  uitgerust. 

In  vergelijkende  evaluatieprogramma’s  worden  de  protectiefactoren  gemeten  onder 
laboratoriumomstandigheden  waarbij  vanzelfsprekend  de  mogelijkheden  om  een 
praktijksituatie  na  te  bootsen  beperkt  zijn. 

Op  verzoek  van  de  DMKL,  afdeling  BVC-PGU-GVG,  sie  OPGU/Bur  T  heeft  het 
TNO  Prins  Maurits  Laboratorium  (TNO-PML)  een  voorstudie  uitgevoerd  naar  de 
mogelijkheid  om  de  protectiefactor  continu  te  meten  onder  realistische  draagom- 
standigheden.  Dit  geeft  een  direct  inzicht  in  de  bescherming  die  de  gasmaskerdra- 
ger  op  elk  moment  werkelijk  ondervindt  en  kan  leiden  tot  het  identificeren  van  de 
factoren  die  de  hoogste  risico’s  opleveren.  Met  het  oog  op  het  vereiste  hoge  be- 
schermingsniveau  (minstens  een  factor  10.000)  is  dit  van  groot  belang. 

Het  onderzoek  werd  uitgevoerd  in  de  periode  juli  tot  november  1997  onder  op- 
drachtnummer  211  096  626  (A-opdrachtnummer  96KL516). 
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2  Werkplekprotectiefactoren 


Het  militaire  probleem  voor  het  bepalen  van  de  feitelijke  bescherming  zoals  hier 
gedefinieerd  is  een  bijzonder  geval  van  het  bepalen  van  de  zogenaamde  werkplek- 
protectiefactor  (WP-PF),  zoals  in  de  civiele  wereld  gebeurt.  De  daarbijbehorende 
definitie  van  de  WP-PF  luidt:  de  WP-PF  is  die  protectiewaarde  die  door  een  gege- 
ven  fractie  van  de  dragerpopulatie  (doorgaans  95%)  minimaal  wordt  gehaald, 
wanneer  het  masker  technisch  in  orde  is  en  op  de  juiste  methode  aangepast  en 
gebruikt  wordt  [2,  3].  De  meetmethoden  die  worden  toegepast  maken  gebruik  van 
totale  uitwendige  blootstelling  en  totale  in  het  masker  gepenetreerde  hoeveelheid 
van  de  feitelijke  stof  waartegen  bescherming  wordt  gezocht.  De  methoden  kunnen 
dus  geen  factoren  aanwijzen  die  de  protectie  aantasten.  Ofschoon  de  gebruiks- 
waarde  van  de  WP-PF  behouden  blijft,  is  een  zeer  belangrijk  minpunt  dat  er  geen 
onderscheid  gemaakt  kan  worden  tussen  intrinsieke  beperkingen  van  het  protec- 
tieniveau  en  vermijdbare  factoren  die  dit  niveau  aantasten  (bijvoorbeeld  fouten  bij 
het  gebruik).  In  het  algemeen  blijkt  overigens  dat  de  WP-PF’s  belangrijk  lager 
kunnen  zijn  (een  orde  van  grootte  of  meer)  dan  de  PF-waarden  die  uit  standaard- 
laboratoriumproeven  worden  gevonden.  Dit  gegeven  onderstreept  de  noodzaak  om 
over  een  meetmethode  voor  de  protectiefactoren  te  velde  te  beschikken.  Tegelijk 
wordt  het  belang  van  de  mogelijkheid  om  de  oorzaken  van  een  te  grote  lekkage 
tijdens  het  verrichten  van  militaire  taken  te  kunnen  onderzoeken  hiermee  bena- 
drukt. 
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3  Uitgangspunten 


Primaire  vraag  bij  het  onderzoek  is:  is  het  protectieniveau  van  het  masker  onder 

praktijkcondities  voldoende?  Dit  kan  worden  onderzocht  door  de  protectiefactor  te 

meten. 

Omdat  het  van  belang  is  te  weten  welke  activiteiten  de  protectiefactor  bei'nvloeden 

dient  deze  als  functie  van  de  tijd  gemeten  te  worden. 

Voor  wat  de  meting  betreft  werden  de  volgende  eisen  geformuleerd. 

•  De  meting  moet  kwantitatief  worden  uitgevoerd  en  niet  gebaseerd  zijn  op  de 
subjectieve  waameming  van  de  drager  (reuk,  smaak).  De  reuk-  en  smaakgren- 
zen  varieren  per  individu  waardoor  de  resultaten  van  de  proeven  in  kwantitatie- 
ve  zin  onbetrouwbaar  worden.  Dit  betekent  dat  er  een  instrumentele  methode 
gebruikt  moet  worden. 

•  De  metingen  dienen  on  line  te  kunnen  worden  uitgevoerd;  dit  betekent,  dat  per 
periode  van  maximaal  2-3  sec.  de  PF  zou  moeten  worden  gemeten.  Er  kan  dan 
een  uitspraak  worden  gedaan  over  de  invloed  die  bepaalde  handelingen  hebben 
op  de  mate  van  bescherming.  Dit  betekent  ook  dat  de  responsietijd  van  het 
meetsysteem  (zeer)  snel  moet  zijn.  Indien  lekkage  optreedt  moet  duidelijk  zijn 
op  welk  moment  dit  gebeurt  en  wat  de  oorzaak  van  de  lekkage  is  zodat  een  mo- 
gelijk  verband  met  de  momentane  bewegingstoestand  kan  worden  gesignaleerd. 

•  De  gebruikte  methode  mag  de  gezondheid  van  de  proefpersoon  niet  schaden. 

•  De  proefpersoon  moet  zich  vrij  kunnen  bewegen  en  niet  of  nauwelijks  gehin- 
derd  worden  door  de  gebruikte  apparatuur. 

•  Modificaties  aan  het  masker  moeten  zoveel  mogelijk  vermeden  worden.  Ze 
mogen  de  bescherming  en  het  draagcomfort  in  ieder  geval  niet  negatief  bein- 
vloeden. 

Daamaast  werden  de  volgende  wensen  geformuleerd. 

•  Er  moet  gedurende  langere  tijd  (circa  30  minuten)  gemeten  kunnen  worden. 

•  Protectiefactoren  tussen  100  en  100.000  moeten  gemeten  kunnen  worden. 

•  De  gebruikte  methode  moet  het  milieu  zo  weinig  mogelijk  belasten. 

•  De  resultaten  moeten  op  afstand  ingelezen  kunnen  worden. 
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4  Het  meten  van  de  mate  van  bescherming  van  een 
gasmasker 


Door  L.M.P.  van  Gruijthuijsen  is  een  groot  aantal  methoden  beschreven  waarmee 
de  lekkage  van  een  gasmasker  in  een  laboratoriumsituatie  gemeten  kan  worden  [4], 
Ook  in  referentie  [5  -  8]  komt  een  groot  aantal  methoden  aan  de  orde.  Zowel 
kwalitatieve  als  kwantitatieve  testen  worden  in  deze  referenties  beschreven. 
Uitgaande  van  het  eisen-  en  wensenpakket  zijn  de  methoden  waarmee  slechts 
kwalitatief  de  lekkage  wordt  gemeten  ongeschikt  voor  het  doel  van  dit  onderzoek. 
Deze  testen  geven  slechts  een  indicatie  dat  er  lekkage  optreedt;  de  hoogte  van  de 
lekkage  of  het  moment  waarop  worden  hiermee  niet  bepaald. 

Ook  de  methoden  die  een  tijdgemiddelde  protectiefactor  geven  (bijvoorbeeld  bio¬ 
monitoring)  voldoen  niet  aan  de  eisen  en  wensen.  Het  belangrijkste  bezwaar  is  dat 
de  resultaten  niet  aangeven  bij  welke  activiteit  een  lekkage  is  opgetreden  of  hoe 
hoog  een  eventuele  lekkagepiek  is  geweest 

Bovendien  vereist  een  biomonitoringmethode  het  bewust  creeren  van  een  bloot- 
stelling  aan  een  geschikte  teststof.  Dit  is  weliswaar  met  de  nodige  apparatuur  te 
realiseren,  maar  werkt  hinderend  op  de  soort  en  de  duur  van  de  activiteiten  van  de 
maskerdrager. 

De  kwantitatieve  methoden  die  in  de  diverse  referenties  worden  genoemd  zijn 
onder  te  verdelen  in  methoden  die  gebruikmaken  van: 

•  inlek  van  gassen; 

•  inlek  van  aerosolen; 

•  drukmetingen; 

•  ultrasoon  geluid. 


4.1  Gassen  als  teststof 

Meten  van  de  lekkage  door  middel  van  inlek  van  een  gas  is  binnen  TNO-PML  een 
gangbare  methode  [9].  Als  testgas  wordt  SFg  gebruikt.  Praktische  voorwaarde  voor 
een  juiste  meting  is  dat  de  gasconcentratie  constant  en  hoog  genoeg  is. 

Deze  methode  is  echter  voor  het  meten  van  protectiefactoren  in  het  veld  niet 
toepasbaar.  Niet  alleen  is  het  vrijwel  onmogelijk  om  de  drager  te  omhullen  met  een 
(constante)  concentratie  aan  testgas;  de  lage  detectiegrens  die  gehaald  moet  kun- 
nen  worden  vereist  een  detectiemethode  die  in  de  huidige  uitvoering  dusdanig 
volumineus  is  dat  gebruik  ervan  in  het  veld  onmogelijk  is.  Bovendien  wordt  SFg 
niet  door  een  filterbus  afgevangen  en  is  het  milieubelastend.  De  filterbus  dient  dus 
op  een  voorziening  te  worden  aangesloten  die  schone  lucht  levert;  in  het  veld  is  dit 
praktisch  bijna  niet  uitvoerbaar. 

Het  gebruik  van  andere  gassen  die  in  de  referenties  worden  genoemd  (helium, 
argon,  freon,  etheen,  pentaan)  stuit  op  dezelfde  bezwaren.  Eenvoudige  detectie- 
middelen  zijn  een  absolute  voorwaarde.  Als  het  al  mogelijk  zou  zijn  om  een  con- 
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stante  gasconcentratie  aan  te  brengen,  zijn  deze  middelen  te  ongevoelig  om  de  lage 
concentratie,  behorend  bij  het  gewenste  protectieniveau  (PF  tot  100.000),  te  kun- 
nen  meten.  Bovendien  worden  deze  gassen,  net  als  SFg,  te  slecht  door  een  filterbus 
afgevangen  om  voldoende  langdurige  metingen  te  kunnen  doen. 


4.2  Inlek  van  aerosolen 

4.2.1  Speciale  testaerosolen 

Op  het  laboratorium  wordt  de  mate  van  lekkage  van  een  gasmasker  bepaald  door 
het  gebruik  van  NaCl-  of  olieaerosolen  [9,  10].  Deze  methode  werkt  in  grote  lijnen 
hetzelfde  als  de  bepaling  met  behulp  van  gassen.  Wat  detectie  betreft  heeft  deze 
methode  dezelfde  nadelen.  De  detectoren  die  op  het  laboratorium  worden  gebruikt 
bestaan  niet  in  uitvoeringen  die  in  het  veld  gebruikt  kunnen  worden.  Daamaast  is 
het  ook  hier  praktisch  onmogelijk  om  op  eenvoudige  wijze  de  proefpersoon  met 
een  constante  concentratie  aerosol  te  omringen. 

Daamaast  heeft  meting  met  aerosolen  nog  een  ander  nadeel:  door  depositie  van 
deeltjes  in  het  masker,  de  luchtwegen  of  de  detector  worden  protectiefactoren 
gevonden  die  in  het  algemeen  te  optimistisch  zijn  [1 1,  12].  De  gevonden  bescher- 
mingswaarden  zijn  wel  direct  van  toepassing  op  aerosolen  die  qua  afmeting  en 
vorm  hetzelfde  zijn  als  het  testaerosol.  Kortstondige  lekkages  zijn  wel  te  relateren 
aan  bepaalde  activiteiten. 

4.2.2  Natuurlijk  atmosferisch  stof 

Door  de  firma  TSI  is  een  apparaat  ontwikkeld  (Portacount)  dat  geschikt  is  voor 
metingen  van  protectiefactoren  op  de  werkplek.  Dit  apparaat,  dat  de  stofdeeltjes  in 
de  lucht  gebruikt  voor  de  meting,  heeft  als  voordeel  dat  het  relatief  klein  is  en 
eenvoudig  te  bedienen.  Daamaast  kan  dit  apparaat  om  de  twee  seconden  de  stof- 
concentratie  in  het  masker  bepalen.  Als  ook  regelmatig  de  stofconcentratie  in  de 
omgeving  gemeten  wordt  (die  redelijk  stabiel  is),  kan  uit  het  quotient  van  deze 
twee  gegevens  de  protectiefactor  worden  berekend. 

Het  nadeel  van  depositie  van  stofdeeltjes  blijft  echter  bestaan,  daamaast  geldt  nog 
een  aantal  nadelen. 

•  Uitgeademde  lucht  kan  aerosoldeeltjes  bevatten  in  de  vorm  van  waterdmppels 
of,  in  het  geval  van  personen  die  roken,  rookdeeltjes.  De  concentratie  kan  oplo- 
pen  tot  enkele  deeltjes  per  cm3.  Deze  deeltjes  kunnen  de  meting  van  de  protec¬ 
tiefactoren  in  emstige  mate  verstoren. 

•  De  monstemame  uit  het  masker  gebeurt  via  de  drinkslang;  het  is  mogelijk  dat 
de  positie  van  dit  meetpunt  niet  optimaal  is.  Uit  referentie  [5  -  7]  en  [12]  blijkt 
dat  de  positie  van  het  monsterpunt  bij  aerosolmetingen  een  belangrijke  invloed 
op  het  resultaat  kan  hebben. 

Een  meting  met  de  Portacount  geeft  dus  niet  de  exacte  protectiefactor  weer;  het  is 
een  benaderende  waarde. 

In  referentie  [4]  wordt  door  L.M.P.  van  Gruijthuijsen  geconcludeerd  dat  de  Porta- 
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count  tot  een  protectiefactor  van  1000  betrouwbaar  is.  Afhankelijk  van  de  stofcon- 
centratie  in  de  omgeving  kan  bij  protectiefactoren  van  10000  de  fout  tot  een  factor 
twee  oplopen. 

Deze  fout  kan  worden  verlaagd  door  alleen  tijdens  de  inademfase  de  protectiefac¬ 
tor  te  meten;  de  invloed  van  deeltjes  in  de  uitgeademde  lucht  wordt  dan  veel 
kleiner.  Dit  vereist  aanpassing  aan  de  bestaande  apparatuur.  Voor  toepassing  in  het 
veld  zal  aandacht  moeten  worden  besteed  aan  de  draagbaarheid  van  de  apparatuur 
en  aan  de  informatieoverdracht  via  telemetrie. 


4.3  Drukmetingen 

Een  nieuwere  ontwikkeling  op  het  gebied  van  het  meten  van  protectiefactoren  is 
het  meten  van  de  druk  in  het  masker.  Tijdens  inademing  ontstaat  onderdruk  in  het 
masker.  Wanneer  de  drager  zijn  adem  inhoudt,  en  de  filterbus  wordt  afgesloten,  zal 
de  onderdruk  gelijk  blijven  als  er  geen  lekkage  optreedt.  Treedt  er  wel  lekkage  op, 
dan  zal  de  onderdruk  afnemen  [5]. 

Door  de  firma  Dynatech  Nevada  (USA)  wordt  een  apparaat  geproduceerd  dat  van 
dit  principe  gebruikmaakt.  Het  apparaat  is  voorzien  van  een  luchtpompje.  Als  de 
fdterbus  is  afgesloten  en  de  drager  zijn  adem  inhoudt,  wordt  via  zuigen  van  het 
pompje  de  hoeveelheid  lucht  gemeten  die  nodig  is  om  het  masker  op  een  constante 
onderdruk  te  houden.  Deze  hoeveelheid  lucht  is  rechtstreeks  gecorreleerd  aan  de 
protectiefactor. 

Overwegend  nadeel  van  het  apparaat  is  dat  de  drager  zijn  adem  gedurende  enige 
tijd  in  moet  houden,  zodat  hij  niet  in  staat  is  zijn  taken  normaal  uit  te  voeren. 
Bewegingen  van  het  masker  zouden  daarenboven  de  druk  bei'nvloeden.  Er  zal 
zeker  niet  met  de  gewenste  frequentie  van  circa  20  keer  per  minuut  gemonsterd 
kunnen  worden.  Bovendien  is  het  apparaat  niet  geschikt  om  door  de  maskerdrager 
tijdens  het  uitvoeren  van  zijn  werkzaamheden  meegedragen  te  worden;  hij  zal 
teveel  in  zijn  bewegingen  worden  belemmerd. 


4.4  Meting  door  middel  van  geluid 

In  referentie  [8]  wordt  beschreven  hoe  op  semikwantitatieve  wijze  protectiefacto¬ 
ren  zijn  gemeten  met  behulp  van  geluid. 

Ultrasoon  geluid  met  een  frequentie  hoger  dan  20  KHz,  dat  onhoorbaar  is  voor  het 
menselijk  oor,  plant  zich  in  lucht  ongehinderd  voort.  Het  wordt  echter  tegenge- 
houden  door  vaste  stoffen  als  rubber,  metaal,  enzovoort.  Van  dit  principe  wordt 
gebruikgemaakt  bij  het  testen  op  lekkage  van  autoruiten,  tanks  en  drukcabines  van 
vliegtuigen.  In  de  ruimte  wordt  een  ultrasone  geluidsbron  geplaatst  en  de  wand 
wordt  afgetast  met  een  microfoon  om  eventuele  geluidslekkage  op  te  sporen. 
Ultrasone  detectie  wordt  ook  gebruikt  voor  het  meten  van  lekkage  bij  gasleidingen 
die  onder  druk  staan.  Als  er  lekkage  in  de  leiding  optreedt  genereert  het  ontsnap- 
pende  gas  een  ultrasone  toon.  Met  behulp  van  een  microfoon  kan  het  lek  gelokali- 
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seerd  worden.  Apparatuur  om  op  deze  wijze  de  lekkage  te  meten  is  relatief  een- 
voudig  en  commercieel  verkrijgbaar. 

In  referentie  [8]  wordt  beschreven  hoe  van  een  dergelijke  ultrasoon  gaslekdetector 
gebruikgemaakt  kan  worden  om  de  lekkage  van  een  gasmasker  te  meten. 

Allereerst  werd  bepaald  hoe  groot  de  minimale  diameter  van  een  lek  is  dat  nog 
gemeten  kan  worden.  Dit  gebeurde  door  een  ultrasone  geluidsbron  met  een  ge- 
wicht  van  circa  20  gram,  die  een  frequentie  genereerde  van  35  KHz,  in  een  afge- 
sloten  kastje  te  plaatsen.  In  het  kastje  werd  een  gaatje  geboord  van  een  gedefini- 
eerde  diameter.  Vervolgens  werd  ‘geluisterd’  of  het  lek  gevonden  kon  worden.  Het 
bleek  dat  gaatjes  vanaf  50  pm  aangetoond  konden  worden.  De  geluidssterkte  die 
uit  het  kastje  kwam  was,  tot  een  gegeven  waarde,  evenredig  met  de  diameter  van 
het  gaatje. 

Vervolgens  werd  onderzocht  hoe  groot  de  lekkage  van  een  gasmasker  was  als  er, 
met  behulp  van  een  orifice,  een  gat  van  50  pm  in  het  masker  werd  aangebracht. 

Het  bleek  dat  de  hoeveelheid  lucht  die  hierdoor  naar  binnen  lekt  circa  0,05%  is. 

Dit  betekent  dat  protectiefactoren  tot  2000  met  de  gebruikte,  eenvoudige  appara¬ 
tuur  gemeten  moeten  kunnen  worden. 

Vervolgens  werd  de  lekkage  van  een  gasmasker  ultrasoon  gemeten,  zowel  op  een 
metalen  proefkop  als  op  een  proefpersoon.  Dit  gebeurde  door  in  het  masker  de 
geluidsbron  aan  te  brengen  en  op  verschillende  plaatsen  langs  het  masker  de  ge- 
luidsintensiteit  te  meten. 

Bij  een  proefkop  bleken  de  resultaten  minder  betrouwbaar  dan  bij  een  proefper¬ 
soon;  bij  de  laatste  was  het  mogelijk  om  een  mensenhaar  (diameter  60  pm)  in  het 
uitlaatventiel  aan  te  tonen.  Storend  element  in  de  metingen  was  het  uitlaatventiel; 
telkens  wanneer  dit  zich  tijdens  uitademen  opende,  ontsnapte  er  geluid  uit  het 
masker. 

De  gebruikte  ultrasoonbron  had  een  volume  van  circa  3  cm3  en  was  gemakkelijk  in 
het  masker  aan  te  brengen  zonder  dat  modificaties  aan  het  masker  noodzakelijk 
zijn. 

Over  deze  meetmethode  is  gesproken  met  de  heer  Breeuwer  van  de  divisie  Instru- 
mentatie  van  de  TNO  Technisch  Physische  Dienst  (TNO-TPD).  Deze  zag  als 
grootste  probleem  het  op  een  juiste  wijze,  rondom  het  gehele  masker,  kunnen 
meten  van  geluid  en  de  intensiteit  ervan.  Daamaast  is  de  locatie  van  het  lek  van 
invloed  op  de  intensiteit  van  het  geluid. 

Nader  onderzoek  is  nodig  om  te  achterhalen  of  het  principe  tot  een  bruikbare 
methode  van  de  meting  van  protectiefactoren  te  velde  kan  leiden. 
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5  Conclusie 


Uit  de  bovenstaande  opsomming  van  mogelijke  methoden  om  kwantitatief  de 
protectiefactor  te  meten  blijkt,  dat  er  geen  kant  en  klare,  geschikte  methode  voor- 
handen  is.  Iedere  methode  heeft  hoe  dan  ook  zijn  beperking,  omdat  de  protectiefac¬ 
tor  van  een  masker  voor  uiteenlopende  agentia  niet  hetzelfde  is. 

Een  veelbelovende  methode  lijkt  de  methode  waarbij  gebruik  wordt  gemaakt  van 
ultrasoon  geluid.  De  methode  is  echter  nog  niet  uitontwikkeld. 

Een  methode  die  toegepast  kan  worden  is  gebaseerd  op  het  gebruik  van  de  Porta- 
count.  Door  de  genoemde  nadelen  van  het  instrument  moet  deze  methode  als 
benaderend  kwantitatief  worden  beschouwd.  Zij  is  wel  in  staat  aan  te  geven  bij 
welke  activiteiten  (bewegingen)  de  lekkage  toeneemt  of  kortstondig  optreedt.  De 
methode  geeft  een  indicatie  over  de  hoogte  van  de  lekkage  bij  zulke  bewegingen. 
Er  zijn  dus  relevante  conclusies  uit  de  resultaten  per  proefpersoon  te  trekken, 
ofschoon  bij  protectiefactoren  hoger  dan  10.000  in  toenemende  mate  afwijkingen 
zullen  optreden. 
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6  Aanbeveling 


Er  wordt  aanbevolen  de  volgende  wegen  te  bewandelen  om  methoden  voor  het 
meten  van  de  feitelijke  ademprotectie  van  de  militair  in  het  veld  te  realiseren. 

•  De  meest  directe  weg  is  het  toepassen  van  de  Portacount  in  een  nader  uit  te 
werken  methode  die  in  ieder  geval  omvat: 

-  het  op  het  lichaam  draagbaar  maken  van  de  Portacount; 

-  de  Portacount  geschikt  maken  voor  gegevensverwerking  op  afstand; 

-  het  uittesten  van  de  methode  op  laboratoriumschaal,  eventueel  vergeleken 
met  de  NaCl-  of  SFg-methode.  Hierbij  kan  tevens  onderzocht  worden  welke 
handelingen  naar  verwachting  de  grootste  invloed  op  een  verminderde  be- 
scherming  zullen  hebben; 

-  het  opzetten  van  een  testprogramma  voor  de  metingen  te  velde,  waarbij  een 
schatting  van  het  aantal  metingen  en  personen  zal  worden  gemaakt; 

-  het  uitvoeren  van  metingen  in  praktijksituaties. 

•  Het  gebruik  van  ultrasoon  geluid  zou  tot  een  aantrekkelijke  methode  kunnen 
leiden  maar  vergt  nader  onderzoek  dat  in  enkele  opeenvolgende  fasen  zou 
moeten  worden  uitgevoerd.  Dit  onderzoek  zou  kunnen  worden  uitgevoerd  in 
samenwerking  met  de  TNO  Technisch  Physische  Dienst  of  met  het  TNO  Fy- 
sisch  en  Elektronisch  Laboratorium. 
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